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Zusammenfassung Dieser Beitrag beschreibt die praktische Anwendung einer Probenreinigungsmethode zur
Analyse von Pestizidriickstanden in Olivendl mit der HPLC. Die Pestizide werden von der
Olmatrix nach US EPA SW-846 Methode 3640A durch GréRenausschluss-
Gelpermeationschromatographie abgetrennt. Als GPC Material wurden Bio-Beads SX-3
verwendet und das GPC-L6sungsmittelsystem war Cyclohexan/Ethylacetat (1:1, v/v). Die
optimierte GPC-Reinigung wurde mit einer KNAUER Smartline GPC Cleanup Unit 6500
zur automatischen Probenreinigung durchgefihrt.

Einleitung Die GPC ist eine sehr hdufig angewendete Technik fir die Reinigung von

Probenextrakten von hochmolekularen Begleitstoffen wie Lipiden, Pigmenten, Proteinen
und Polymeren. Die Effektivitdt von Bio-Beads SX-3 zusammen mit einem organischen
Losungsmittel zur Abtrennung von Pestizidriickstandsgemischen ist vielfach dokumentiert
[1-3]. Die GPC-Technik ist sowohl fiir polare als auch flir unpolare Analyten geeignet und
kann erfolgreich zur Extraktaufreinigung eines breiten Bereichs an Verbindungsklassen
genutzt werden. Um die Flexibilitdt der Probenreinigungsmethode zu unterstreichen,
wurden die Olivendlproben mit verschiedenen Typen organischer Verbindungen (PAHs,
Phthalate, Phenole und Triazine) gezielt verunreinigt. Die Wiederfindung sollte fir alle
diese Verbindungsklassen tiber 70 % liegen.

Experimentelles Eine mit 7 g vorgequollenem Sorbens gepackte Glassaule wurde liber langere Zeit mit
Cyclohexan/Ethylacetat (1:1, v/v) bei einer Flussrate von 5 ml/min gespiilt. Zur
Bestimmung des Elutionsprofils der GPC-Saule wurde eine Kalibrierlosung in
Cyclohexan/Ethylacetat  hergestellt, die  Maiskeimol (25.000 mg/l), Bis(2-
ethylhexyl)phthalat (1,000 mg/l), Methoxychlor (200 mg/I), Perylen (20 mg/l) und
Schwefel (80 mg/l) enthalt. Die Loslichkeit des Schwefels wurde dadurch verbessert, dass
er in warmes Maiskeimol eingewogen wurde, bevor er den anderen Standards zugesetzt
wurde. Nach einer Stabilisierungsphase fur Fluss und Druck wurde die Kalibrierldsung
injiziert. Basierend auf der UV-Spur wurde die Eluatsammlung nach der Elution des
Maiskeimols und kurz vor der Elution des Bis(2-ethylhexyl)phthalats gestartet und direkt
nach der Perylenelution beendet. Die Probenschleifen des GPC-Cleanup-Systems wurden
fir die automatische Reinigung mit etwa 1:1 verdiinnten Olproben bei einem Fluss von
1,5 ml/min gefiillt. Die einzelnen gesammelten Olprobenfraktionen wurden vorsichtig
unter Stickstoffstrom abgedampft und mit einem geeigneten Losungsmittel auf ein
Volumen von 1 ml gebracht und durch ein 0,45 um Spritzenfilter geleitet. Die
gereinigten Proben waren damit bereit fir die hier nicht behandelte Analyse mittels GC,
DC oder HPLC.
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Systemausstattung Die Untersuchungen wurden mit einer KNAUER GPC Cleanup Unit 6500 durchgefiihrt,
die den GPC-Reinigungsprozess automatisiert. Das System verfligt Uber einen
Festwellenlangen UV Detektor der bei 254 nm misst und mit einer semi-praparativen
Messzelle mit 3 mm Schichtdicke ausgestattet war. Eine analytische Messzelle ware fiir
diesen Zweck ungeeignet, da sie deutlich verdiinntere Lésungen erfordern wiirde. Die
Anordnung der 15 Probenschleifen und einer Waschschleife verhindert eine
Probenverschleppung. Bis zu 15 Olproben kénnen in 1 ml oder 5 ml Probenschleifen
geladen werden. Diese sind uber zwei 17-Port/1-Kanal Schaltventile ansteuerbar. Die
Pestizidfraktion wird nach der Elution des Maiskeimdls und vor der Schwefelelution tber
ein drittes 17-Port/1-Kanal Schaltventil in einem Rundkolben gesammelt. Abbildung 1
zeigt das Chromatogramm des mit Cyclohexan/Ethylacetat (1:1, v/v) eluierten GPC-
Kalibrierungsstandards und Abbildung 2 das Elutionsprofil einer Olivendlprobe, die
verschiedene Pestizidtypen enthilt.

Smartline GPC Saule Glassaule mit einstellbarer Bettlange
Cleanup Unit 6500, (300 x 15 mm ID), 7 g Bio-Beads SX-3
Systemparameter Eluent Cyclohexan/Ethylacetat (1:1, v/v)

Flussrate 1,5 ml/min

Druck 12 bar

Detektion UV bei 254 nm

Temperatur Raumtemperatur

Probenvolumen 1 ml
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2 Bis-(2-ethylhexyl)phthalat
3 Methoxychlor

4 Perylen 2
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Die Probenaufbereitung mit der GPC ist fiir die Abtrennung von kleinen Pestizidmengen
aus héhermolekularen Matrices wie Olivendl eine sehr nitzliche Technik. Die KNAUER
Smartline GPC Cleanup Unit 6500 ist fir die automatisierte Probenaufbereitung bei der
Pestizidanalytik besonders gut geeignet, kann aber auch leicht an andere Laborprozesse
angepasst werden, um eine grolRe Vielfalt von Probenaufbereitungen mittels GPC
durchfiihren zu kénnen.
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Fur diese Anwendung kann das GPC-Probenreinigungssystem 6500 verwendet werden.

Es ist die perfekte Wahl, um generell Probenreinigungsverfahren mit verschiedenen

Matrizes einschlieBlich Nahrungsmitteln, Geweben, Pflanzen oder Umweltproben

durchfiihren kénnen. Unter Einsatz einer geeigneten GPC-Saule kénnen hochmolekulare

Verbindungen wie Lipide, Polymere, natiirliche Harze, Steroide oder andere

Zellkomponenten leicht abgetrennt werden.

Systemvorschlag

Beschreibung Bestellnummer
Smartline GPC-Probenreinigungssystem A5004 V20
6500 mit UV-Detektor und Software

Smartline GPC-Probenreinigungssystem A5004 V21

6500 mit Software ohne Detektor

Das  Saulenmaterial  BioBeads  S-X3  wird  fur  klassische  Niederdruck-
Gelchromatographiesaulen nach S19-Methode DFG eingesetzt. Die Trennkapazitat
betragt 1 g Extrakt in 5 ml Elutionsmittel. Das BioBeads S-X3 Material besteht aus einem
neutralem, pordésem Styrol-Divinylbenzol Copolymer. Das Ausschlussvolumen liegt
zwischen 400 und 14.000 Dalton. Das Material ist dadurch besonders fiir die
Fraktionierung und Trennung von niedrig molekularen organischen Polymeren und
anderen hydrophoben Verbindungen geeignet.
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